
  – Katso suuhun vaiheen aikana.

 – Katso monitoria vaiheen aikana.

5  Poista GlideRite-intubointikara 
vetämällä sitä ulos kohti 
potilaan jalkoja.

4  Suorita intubaatio.3  Aseta ET-putki terän oikeaa 
puolta pitkin.

2  Paikanna kurkunkansi ja työnnä 
terää kuoppaan niin, että 
näet kurkunpään.

1  Aseta terä keskilinjaan ja työnnä 
kärkeä, kunnes se ohittaa 
kielen takaosan.

INTUBAATIOTEKNIIKKA
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