
LOPRO 或  
GVL 视芯套
的插管方法

  — 执行步骤时查看口腔。

 — 执行步骤时查看显示屏。

5  要取出 GlideRite 管芯，朝患者脚
部方向将其拉出。

4  完成插管。3  沿叶片的右侧插入 ET 导管。

2  找到会厌并将叶片伸到会厌
谷中，以看清喉部。

1  沿舌头中线插入叶片，推进叶片
头端，直至超过舌头的后部。
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重要说明：本文档仅供快速参考。有关完整说明，请参阅 
verathon.com/product‑documentation 上的“操作和维护手册”。


