
Technika hyperangulovaných lžic

  – Během kroku se dívejte do úst.

 –  Během kroku se dívejte na monitor.

5  Mandrén GlideRite vyjmete tak, že jej 
táhnete směrem k nohám pacienta.

4  Dokončete intubaci.3  Pomocí mandrénu GlideRite 
(volitelný) zaveďte ET kanylu 
podél pravé strany lžíce.

2  Identifikujte epiglottis a zasuňte 
lžíci do vallecula tak, abyste 
viděli glottis.

1  Vložte lžíci podél středové čáry a pak 
zasuňte špičku až za kořen jazyka.
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Důležité: Tento dokument slouží pouze pro rychlou orientaci. Úplné pokyny naleznete 
v návodu k provozu a údržbě, který je k dispozici na internetové adrese 
verathon.com/service-and-support.
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