
Teknik med hypervinklet blad

  – Se i munden under dette trin.

 – Se på skærmen under dette trin.

5  GlideRite-mandrinen fjernes ved 
at trække den ud i retning mod 
patientens fødder.

4  Fuldfør intubationen.3  Brug en GlideRite-mandrin 
(ekstraudstyr) til at indføre den 
endotrakeale slange langs højre 
side af bladet.

2  Identificer epiglottis, og før 
bladet ind i vallecula for at kunne 
se glottis.

1  Indsæt bladet på midtlinjen, 
og fremfør spidsen, indtil den er 
forbi den bageste del af tungen.
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