
Technik mit  
hyperanguliertem Spatel

  –  Während des Arbeitsschritts in 
den Mund schauen.

 –  Während des Arbeitsschritts auf 
den Monitor schauen.

4  Vollenden Sie die Intubation.

1  Führen Sie den Spatel mittig 
ein und schieben Sie die Spitze 
vor, bis sie sich hinter der 
Zungenrückseite befindet.

2  Identifizieren Sie die Epiglottis  
und schieben Sie dann den Spatel  
für einen Blick auf die Glottis in  
die Vallecula vor.

3  Verwenden Sie einen GlideRite-
Mandrin (optional) und führen Sie  
den ET-Tubus entlang der rechten 
Seite des Spatels ein.

5  Um den GlideRite-Mandrin zu 
entfernen, ziehen Sie ihn in Richtung 
der Füße des Patienten heraus.
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