
Technique pour lame courbe

  —  Regardez dans la bouche 
pendant cette étape.

 —  Regardez le moniteur pendant 
cette étape.

5  Pour retirer le stylet GlideRite, 
tirez-le vers les pieds du patient.

4  Terminez l’intubation.3  À l’aide d’un stylet GlideRite (facultatif), 
introduisez la sonde endotrachéale 
le long du côté droit de la lame.

2  Identifiez l’épiglotte et avancez 
la lame dans la vallécule pour 
avoir une vue de la glotte.

1  Insérez la lame le long de la ligne 
médiane de la langue, en faisant avancer 
la pointe jusqu’à ce qu’elle soit au-delà 
de la face postérieure de la langue.
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