
Tecnica per una lama iperangolata

  -  Durante la procedura guardare 
nella bocca.

 -  Durante la procedura guardare 
il monitor.

5  Per rimuovere il mandrino 
GlideRite, estrarlo in direzione 
del piede del paziente.

4  Completare la procedura 
di intubazione.

3  Servendosi di un mandrino 
GlideRite (facoltativo), introdurre il 
tubo ET lungo il lato destro della lama.

2  Identificare l'epiglottide e far 
avanzare la lama nella vallecola 
per visualizzare la glottide.

1  Inserire la linea mediana della lama 
facendo avanzare la punta fino a 
superare la porzione posteriore 
della lingua.
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Importante: il presente documento offre solo un riferimento rapido. Per ottenere le  
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verathon.com/service-and-support.
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