
Teknikk med hypervinklet blad

  – Se i munnen under dette trinnet.

  – Se på monitoren under dette trinnet.

5  GlideRite-mandrengen fjernes 
ved å trekke den ut i retning mot 
pasientens føtter.

4  Fullfør intubasjonen.3  Bruk en GlideRite-mandreng 
(ekstrautstyr) til å føre inn ET-tuben 
langs høyre side av bladet.

2  Identifiser epiglottis, og før bladet 
inn i vallecula for å se glottis.

1  Før inn bladet langs midtlinjen, 
og før spissen inn slik at den er 
forbi den bakre delen av tungen.
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