
Techniek voor bladen 
met extreme hoek

  - Kijk tijdens deze stap in de mond.

 - Kijk tijdens deze stap op de monitor.

5  Verwijder het GlideRite-stilet door het 
uit te trekken in de richting van de 
voeten van de patiënt.

4  Voltooi de intubatie.3  Gebruik (optioneel) een GlideRite-stilet 
om de ET-tube langs de rechterzijde 
van het blad in te brengen.

2  Identificeer de epiglottis en voer 
het blad op tot de vallecula voor 
een beeld van de glottis.

1  Breng het blad op de middenlijn van 
de mond in, waarbij u de tip voorbij 
het posterieure deel van de tong voert.
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