
Técnica de lâmina hiperangulada

  —  Observe dentro da boca durante 
a etapa.

 —  Observe o monitor durante 
a etapa.

5  Para remover o stylet GlideRite, 
puxe-o em direção aos pés 
do paciente.

4  Conclua a intubação.3  Usando um stylet GlideRite 
(opcional), introduza o tubo ET 
ao longo do lado direito da lâmina.

2  Identifique a epiglote e avance 
a lâmina na direção da valécula 
para ter uma visão da glote.

1  Insira a linha média da lâmina, 
avançando a ponta até ela passar 
pela face posterior da língua.
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