
Hiper Açılı Bıçak Tekniği

  — Adım esnasında ağzın içine bakın.

  — Adım esnasında monitöre bakın.

5  GlideRite stileyi çıkarmak için hastanın 
ayaklarına doğru dışarı çekin.

4  Entübasyonu tamamlayın.3  Bir GlideRite stile kullanarak 
(isteğe bağlı), ET tüpü bıçağın 
sağ tarafı boyunca yerleştirin.

2  Epiglotu tanımlayın ve glotisi  
görebilmek için bıçağı 
vallekulanın içine ilerletin.

1  Bıçağın orta kısmını yerleştirin 
ve dilin posterior kısmını geçene 
kadar ucu ilerletin.
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